
Dibal PV-COM 6.07 Setup
Si Tiene una bascula Dibal y quiere usarla con PVCOM debe cambiar el protocolo de su bascula asi:

1.  Apaga la bascula y enciendela. (Mientras hace el conteo de 9 a 0 presiona 7 y Enter al tiempo)

Antes de que llegue a Ceros

2. Oprima la Tecla C para entrar en la configuracion
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3. Con las Flechas seleccione un 
parametro o tipo de salida (Type)

Al terminar confirmar con ENTER 

4. Seleccione el numero de protocolo de salida

PROTOC

0

Con las Flechas seleccione un 
protocolo y confirme con Enter

Para terminar y Salir oprima sostenido on/off para apagar la bascula y vuelva a encenderla
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